
 แสงสว่าง1. Std. >= 150 ลักซ์

   2. ระดับเสียงดัง Std. < 85 dB

   3. ความเข้มฝุ่นละออง Std. < 35  ug/m 3

   4. อุณหภูมิ Std. < 20 - 26 C 

สิ่งที่ตรวจวัด 

   5. ความชื้นสัมพัทธ์ Std. <= 70%RH 

   6. แก๊สคาร์บอนไดร์ออกไซด์ Std. < 1000 ppm 

   7. สารอินทรีย์ระเหย Std. < 3 ppm 

แสงสว่าง
ระดับเสียงดัง
ความเข้มฝุ่นละออง
อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์
แก๊สคาร์บอนไดร์ออกไซด์
สารอินทรีย์ระเหย
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รายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 14-31 มีนาคม 2565
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้องปฏิบัติการ พยาธิวิทยา

วันเวลา สถานที่ตรวจ
ผลการตรวจวัด

ห้องปฏิบัติการชันสูตรศพ
ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก
ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคลังเลือด
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
ห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี
ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา
ห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือและ
เตรียมสารละลาย
ศูนย์การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย
ห้องตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
ห้องปฏิบัติการศัลยพยาธิวิทยา

ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางพยาธิวิทยา
กายวิภาค
ห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยาและแลป
พิเศษ
ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเลือด
ห้องเจาะเลือดพิเศษ
หน่วยจ่ายกลาง
งานบริหารทั่วไปและธุรการ
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ (HLA)
ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์
ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์
หน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (LIS)

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

สรุปโดยภาพรวม
QR-Code ราย
เอียดแต่ละจุด

https://sites.google.com/mahidol.edu/physicalcprama/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/mahidol.edu/physicalcprama/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/mahidol.edu/physicalcprama/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

