
Adequate cleaning is considered the most essential step in the reprocessing cycle of sterile goods. 

Cleaning & Disinfection

Video/Johnnie Runner - แรงบันดาลใจ_HD.mp4


www.a-k-i.org









PreCleaning at Point of Use

1. แช่น ้ำเปล่ำ / แช่น ้ำเกลือ
2. แช่น ้ำยำฆ่ำเช้ือ
3. ไม่ท ำอะไรเลย
4. ผ้ำเปียกคลุม
5. ฉีดสเปรย์โฟม





Water treatment

*Chloride content do not exceed 100 mg/l at room temperature.



Spotting caused by Lime

สำเหตุ : เกดิจำกกำรใช้น ำ้ทีม่ีค่ำเกลือ calcium 
หรือ magnesium สูงในขั้นตอนกำรล้ำงหรือ
ขั้นตอนกำรล้ำงด้วยน ำ้ สุดท้ำย (final rinse)



Discoloration by silicate

Due to the fact that silicates do not increase the conductivity of the water, the presence of 
silicates may be overlooked easily.

สำเหตุ : เกดิจำกกำรไม่ใช้น ำ้ DI ในขั้นตอนกำรล้ำงด้วยน ำ้สุดท้ำย (final rinse)



Discoloration by silicate

สำเหตุ : เกดิจำกไอน ำ้ (condensate steam)
ที่มีส่วนผสมของ silicon dioxide



Chloride pitting





Chloride pitting



Chloride pitting



2. แช่น ำ้ยำล้ำงและฆ่ำเช้ือ









3. ไม่ท ำอะไรเลย > Chloride pitting
สำเหตุ : 
1.เคร่ืองมือสัมผสักบั 
halide, bromide, 
iodide 

2. Saline residue

3. เลือด เหง่ือ น ำ้ลำย



*Chloride content do not exceed 100 mg/l at room temperature.



4+5. ผ้ำเปียก VS สเปรย์โฟม

97 ช่ัวโมง



1. ช่วยป้องกนักำรแห้งกรังของครำบต่ำงๆบนพืน้ผวิของเคร่ืองมือ
2. สำมำรถเกบ็ควำมช้ืนบนบนพืน้ผวิของเคร่ืองมือได้อย่ำงน้อย 72 ชม.
3. ควรมีส่วนผสมของสำร corrosion inhibitor ซ่ึงช่วยป้องกนักำรกดักร่อนจำก 

เกลือคลอไรด์ (blood and saline solution)
4. สำมำรถยบัยั้งกำรเจริญเติบโตของ micro organisms (bacteriostatic)
5. มีเอกสำรรับรองกำรใช้งำนกบัอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์

Neodisher Prestop
Foam Spray 



Neodisher Prestop

Video/Dr. Weigert tutorial - specific prevention of chloride-induced pitting corrosion.mp4
Video/Prestop testing.mp4


Neodisher Prestop



Neodisher Prestop



สเปรย์โฟม vs ผ้ำเปียก

97 ช่ัวโมง



Bacteriostatic Test

97 ช่ัวโมง22 ช่ัวโมง22 ช่ัวโมง



Bacteriostatic Test

97 ช่ัวโมง22 ช่ัวโมง22 ช่ัวโมง



97 ช่ัวโมง22 ช่ัวโมง22 ช่ัวโมง

Neodisher Prestop



1. เอกสำรประกอบต่ำงๆของน ำ้ยำล้ำงเคร่ืองมือแพทย์ เช่น datasheet,
MSDS ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ เช่น EC 
Regulation No. 1907/2006 ซ่ึงจะบอกถึงรำยละเอยีดต่ำงๆ เช่น ผู้ผลติ 
ส่วนผสมทีเ่ป็นอนัตรำย วธีิกำรป้องกนั ลกัษณะทำงกำยภำพ ควำมเป็นพษิต่อ
มนุษย์ และส่ิงแวดล้อม

ข้อควรพจิำรณำกำรเลือกใช้น ้ำยำล้ำงเคร่ืองมือแพทย์



2. มีผลกำรศึกษำรับรองสำรตกค้ำงของน ำ้ยำว่ำไม่เป็นอนัตรำยต่อมนุษย์ 
(Toxicology Test EN ISO 10993-1 biological assesment of medical 
products)

ข้อควรพจิำรณำกำรเลือกใช้น ้ำยำล้ำงเคร่ืองมือแพทย์



3. สำมำรถถูกย่อยสลำยได้ทำงธรรมชำติ ไม่เป็นสำรทีส่ะสมทำงชีวภำพ ไม่
เป็นพษิต่อบ่อบ ำบัดน ำ้เสียถูก จัดช้ันควำมเป็นพษิต่อระบบน ำ้ในระดับ 1 
(slightly water contaminating) ตำมมำตรฐำนเยอรมัน

ข้อควรพจิำรณำกำรเลือกใช้น ้ำยำล้ำงเคร่ืองมือแพทย์



5. ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรอำหำรและยำของประเทศไทย

ข้อควรพจิำรณำกำรเลือกใช้น ้ำยำล้ำงเคร่ืองมือแพทย์



6. บริษัทผู้ผลติได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลติต่ำงๆ เช่น
ISO 9001 (quality management system)
ISO 14001 (environmental management system)
CE 0297 (full quality assurance system from design to final control)
EN ISO 13485 (developing producing and distributing of Medical Device)
ข้ึนทะเบียนเป็น Medical device class I และ II ตามมาตรฐานยโุรป

ข้อควรพจิำรณำกำรเลือกใช้น ้ำยำล้ำงเคร่ืองมือแพทย์



www.facebook.com/

Chemtech Thailand

http://www.facebook.com/Chemtech

